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Федерагrьное агентство по техническому реryлированию и метрологии

РаССМОТРелО Ваше письмо от 12.08.2015 ЛЬ СЗ/15-08-|2псообщает следующее.
Согласно требованиям п.9.3.1.1 ГОСТ Р 8.740-2011 относятся к измор9нию

толькОзначениrI потерИ давлениrI, соотвеТствующие максимаJъномурасходу
гаЗа В условиrtх экcпJlуaтацЕпr, установлýitныs фпрrиой-пз.оruв"т"леЙ и trЪ

распростраIuIющиеся на весь диапазон измерения.
Учитывая вышескtlзанное, подтверждаем возможность применен ия цшцелей

контроJIя перепада давлений на турбинных и ротационных расходомерах
СЧеТIIИКах гzВа средств измерениЙ с приведенноЙ погрешностью не более 1,5Уо,
ПРИ УСЛОВии выбОра диапzвона измерениrI таким образом, что в точке,
СООТВеТствующеЙ максимЕlльному расходу гff}а, относительная расширеннЕUI
неопределенность не булет превышать 2,5О/о.
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